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I Chapter 7 
Summary 
Irr this thesis new, noninvasive techniques for the assessment of AV fistulas for 
hernodialysis are described. Didysis fistulas have a high rate of complications, 
which often result in Poss of the vascular access site, Therefore accurate diag- 
nosis of fistula complieatiolns and a reliable follow-up method may be of 
importance for the maintenance of the AV fistula. The goal of this study was to 
dletemine the accuracy of Doppler exmination and sonographic imaging tech- 
niques for the diagnosis of stenoses in BrescidCimino as well as graft AArv' 
fistulas, In addition, the prognostic value of noninvasive ultrasound methods. for 
the detection of complications in AV fistulas and the assessment of herno- 
dynamic changes in the forearm, due to the AV fistula, were studied. 
In chapter 1 the different types of vascular access and their complications as 
well as their (patho)fysiology and methods of investigation are described. 
Thrombotic occlusion is the major complication and occurs more frequently in 
graft AV fistulas than in Brescia/Cimino fistulas, Puncture-related and hemo- 
dynamic complilcations will develop in the minority of the patients. The pre- 
sence of arr AV fistula results in a different wrrscular fysiology af the ext~mity .  
Increased b l o o ~ o w  and decreased redstance may give rise to lowered finger 
perfusion m d  bloodpressure, increased cardiac output m d  venous diwtension. 
Angiography is clemrnonly used for the assessment of complicated fistulas, Et 
can be performed by direct brachial cannulation, fistula punction or intravenous 
contrast injection in the contralateral arm (Digital Subtraction hgiography), 
Noninvasive methods of investigation can be either indirect, making use of 
pulse-volume registration and distal bloodpressure measuscrnent or direct. Di- 
rect noninvasive methods of investigation are sonography and Doppler spectral 
arralysis. 
In chapter 2, the results of continuous-wave (CW) Doppler spectral mlys i s  
and sonograplzy fog. the detection of stenoses in PTFE graft AV fistulas are 
described. Canvendanal a~lgi~ography was used as a reference method for h e  
nonhvasive examinations. Sufficient infomtion was obtained with ~~~~~~~a- 
phy in all patients, Doppler analysis was not able to discriminate between 
arterial md venous mastcurnoses in 2 patients. The sensitivity of sonogmphy to 
detect stenoses of 50% and more, was 69% and the specZ~city 100%. De- 
termination of the maximal systolic frequency in the Doppler signal resulted in 
a sensitivity of 88% and a specificity of 89%. The use of severe spectral 
broadening with negative reflections in the Doppler signal had a sensitivity of 
86% and a specificity OF 87%. 
It could be concluded that the noninvasive examination of PTFE graft fistulas 
with CW Doppler and sonography, is accurate in the detection of stenoses of 
50% or more, 
I n  chapter 3 the results of Duplex scanning for the assessment of 
BrescialCimino fistulas and graft AV fistulas, are presented. Digital subtraction 
angiography sewed as the reference method. The best parameter for detection 
of stenokic lesions of 50% or more was the maximal systolic frequency (Fmax). 
Determination of enddiastolic frequencies (Fdias) and Resistance Index (RI) 
had no additional value. The ratio of maximal systolic frequencies, measured 
over stenotic and nonstenotic vessels (Faatio), led to an increase of accuracy in 
the diagnosis of stenoses in graft fistulas oky .  In BresciaICimino fistulas the 
sensitivity was 79% and the specificity 84% in the detection of stenoses in the 
mastornotic area. For graft fistulas the sensitivity was 92% and the specificity 
84%. Efferent vein stenoses could be detected with a sensitivity of 95% and a 
specificity of 97%. 
The relatively low sensitivity and specificity in the mastornotic vessels of 
Brescia/Cirnina fistulas is due to the high flow over the anastomosis and the 
difficudry to recognize the anatomy of the fistula. 
In chapter 4 the value of clinical and Duplex parameters for the prediction of 
fistula con~plications is described. Sex, type of fistula, previous access surgery 
and congestive heart failure were significant clinical riskfactors for the occur- 
Pence of flow-related complications (fistula lohrombosis and low flow). Peri- 
pheral arterial disease was the only risk factor for the development of 
hemodynmnic complications (ischemia and venous hypertension). Brachial 
artery Fmax, Fdias and Fratio were important determinants for the development 
of Ihrombosis. The total number of stenoses of 50% and more, detected by fhe 
Duplex scan, was significantly related to fistula &mmhsis.  In patients with 
venous hypertension, the number of venous stenoises is significmdy greater 
than in patients without venous hypertensioln. a multivariate analysis, sex, 
congestive heart failure md brachial artery Fmax were ssignifiea~~tly cone lated 
to the later development of flow-related conjplications. The number of venous 
stenoses had a significant relationship with the chance ON hernodynamic com- 
plications. 
Chapter 5 describes the changes in local hemodynarnics in the arteries of the 
forearm and hand, evaluated by Duplex scanning and digital bloesdp~ssure 
measurement. Low thumb p ~ s s u n :  and thumb-to-brachial pressure index (TJB 
index) were found in patients with a Brescisa/Cimina fistula and patients with a 
permanent steal in the distal radial artery. Radial artery stenoses, proximal or 
distal to the anastomosis in EresciaJGimino and straight graft fistulas, did not 
result in significantly lower T/B indices, Fistulas with large volume flows, 
documented by spectral analysis of the brachial artery Doppler spectrum, htrd 
relatively low T$BI indices. In patients with symptoms of hand ischemia, signi- 
ficant lower thumb pressures and 'I'D indices were measu~ed compared to 
asymptomatic patients. 
The peripheral resistance, as it could be determined by Doppler spectral ana- 
lysis of the distal ulnar artery, directly correlated with h e  T/B index. A decrease 
in peripheral resistance, documented by an increase bl enddiastolic flow in the 
ulnw artery, resulted in lowering of the T/l3 index. 
Chapter 6 provides a general discussion on the different   methods of examin- 
ation. The methods are cornpared as far as their accuracy and limitations are 
concerned. The local hemodynamic circulation irr the arteries of' faream and 
hmd, in patients with AAY fistulas, is discussed. 
Conclusions and future pe~sple~ctivies on the use of n~olnhnvasive diagnostic 
techniques of AV fistulas are outlined. 

Samenvatting 
h dit proefschrift worden nieuwe, niet-invaisieve technieken voor het onderzoek 
van AV fistels voor hemodialyse, beschreven. Dialysefistels hebben een grote 
kans op complicaties, weke vaak het vedies van de toegang tor de bloedbaan tot 
gevolg hebben. Daarom is een betrouwbaire diagnose van gecompliceerde fistels 
en een goede follow-up van belang voor miet behoud van de AV fistel. Het doel 
van deze studie is Gepiding van de betrouwbaarheid van Doppler onderzoek en 
echografische technieken voor de d i a p s e  van stenosen in BresciaSCimYrro en. 
gr& AV fistels. Twens wordt de voorspellende waarde van niet-invasieve 
ultrageluidsmethoden, voor het ontstaan van camplicnties h AV fistels onder- 
zocht en de veranderingen h de bloedsornlwp in de onderarm, veroorzaakt door 
de AV fistel, warden bestudeerd. 
In hoofdstuk 1 worden de verschillende methoden w a n  toegangschirurgie en hun 
complicaties, alsmede de @atha) fysidogie en onderzoekstiriethoden 'beschreven. 
Occlusie door trombose is de belangrijkste complicatie en komt meer voor in 
graft AV fistels d m  b Bresci JChino fistels. Complicaties, die het gevolg zijn 
van punctie, en hernodpmische complicaties sullen bij een minderheid van de 
gatienten ontstaan. De aanwezigheid van een AV fistel h de arm resulteert in een 
vem&rEng van de b l o e d m m .  Een toename vm de bloedstroom en een ver- 
mindering vm de perifelre weerstand leidt tot verlaging v m  de vinger prfusie en 
bloeddruk, toenme in hamh11i~1uho1ume en uitzetting van de venen. 
A n g i o ~ ~ e  wordt in het algemeen gebruikt voor het ondemmk van AV fistels 
met complicaties. Angiografie kan worden verricht door middel van punctie van 
de a. brachialis, punctie van de fistel met een proixhale stuwbmd of via hnriive- 
neuze contrast toediening in de contralaterale m (Digitale Subtractie hgiolgra- 
fie). Miet-hurasieve meihoden van onderzoek kiuiruneni zowel indirect zijn, gebruik 
makend van polsvolume registratie en vinger blloeddlwlk meting, d m  wel direct. 
Directe niet-invasieve onderloeksmehoiden zijn ecbgrafie en Dopplet spectraal 
analyse. 
In hur~ilF35i;ltuk 2 worden de resulaten van coinrlmuous-wave ("W) Dopiples spc- 
traal m l y s e  en echografie. woas rle detectie van stern0sJeí-i In ETFE graft BV fistels 
kgrvirreven. Conventionele mgiagrafie werd gebruikt als de gouden s~andaard, 
ee de uikamoten van de niet-invasileve ondermken werden vergeleken. 
Echografie gaf voldmrrde informatie over de fistels in alle gevdeni. Diaarrentegen 
was Doppkr m l y ~  niet h saat om de arteriele en veneuze mastomoses M 2 
padenten v m  e b a r  k onderscheilaen. De sensitiviteit van echografie om steno- 
sen van 50% en meer te ontdekken, was 69% en de specificiteit was 1W%. De 
bepaling, vm de maximale systolische frequentie in het Doppler signaal resulteer- 
de in een sensitiviteit van 88% en een specificiteit vran 89%. k toepassing van 
spectraal verbreding met negatieve frequenties in het Dioppler signaal had een 
sensitiviteit van 8 6 8  en een specjficiteit van 87%. 
Concluderend kan worden gezegd, dat niet-invasief onderzoek van FîFE graft 
fistels met behulp van conntînuous-wave hpp le r  en echografie, betrouwbaar is 
voor de diagnostiek van stenosen van 50% en meer. 
In hlalafcflstuik 3 worden de resultaten van Duplex onderzoek van Brescia/Cimino 
en graft AAV fistels, gepresenteerd. Digitale Subtractie Angiografie fucngeerde als 
de referentie methode. De beste parmeter om lesies van 50% en meer te ontdek- 
ken, was de maximale sywtolische frequentie (Frnax). Bepaling van de 
einddiastolische frequentie (FdiaisJi en de Resistance Index (RI) had geen addirio- 
nele waarde. Gebruik van de ratio van maximale systolische frequenties over e n  
scenotisch segment met een nomaal segment (Ratio), gaf alieen bij graft fistels 
een tornme van de betrouwbaarheid voor de diagnose van stenosen. Voor 
BreseiaKhino fistels was de senwitivitelt 79% en de specificiteit 84% voor het 
ontdekken van stenosen in de vaten van de anterioveneuze anastomose. Voor graft 
fistels was de sensitiviteit 92% en dei specificiteit 84%. Stenosen Ui de afvoerende 
vene konden worden ontdekt met een sensitiviteit van 95% en een specificiteit 
van 97%. 
De relalief lage sensitiviteit en specificiteit, behaald bij onderzoek van de vaten 
van de AV mastornose vaij B.~scia/Climino fistels, Is waarschijnlijk het gevolg 
VBIIJ de: hoge strc~smsmieheden in de anastomose en de moeilijkheid om de fistel 
anatomie te herkennen. 
h hoofdstuk 4 wordt de waarde van kiinische en Duplex variabelen om fistel 
cornplIcatìas te vvcitas'rpicoilllen, beschreven. Geslacht, fistel type, ieerdere fistel ope- 
raties en decornpnsatio cordis wmni belangrijke klinische risieofactoren voor 
het ontstaan van flow-gerelateerde coianplicaties (trombose van de fistel en onvol- 
dgende flow). Perifere vaatziekte was de enige risicofactor voor het ontwikkelen 
van hemdynamische comphcaties (ischemie en venewe h-eflensie). De m a i -  
male systolische frequentie, einddiastoBschcee frequentie en hguenbe  rat30 (quo- 
tient vanmaximale systoilische frequenties met open en gecoimpdn~eerde fistel) in 
de a. brachidis, waren belangrijke pameters  voor het ontstaan v m  flolw-ge~la- 
teerde complicaties. Her totad aantril stenosen van 50% en nxeer, ontdekt dolol- de 
Duplex scan, was significant gerelateerd aan het optreden vm @ombosering. Bij 
patienten met een veneuze hypertensie, was het aantal stenosen in de effercrnre 
vene belangrijk groter d m  in patiemiten zonder een veneuze hypaensie. Met 
behulp van mulltivarimt. mdyse bleken geslacht, decompensakia cordîs en de 
maximale systolische frequentie in de a. brachialis, statistisch significant te 
correleren met het optreden van flow-ge1~ehteerde complicaties. Het aantal steno- 
sen in de afwoerende vene had een belangrijk relatie met de kans op hemodyiia- 
mische complicaties. 
H~it~fdstuk 5 beschrijft de veranderingen in locale hemadynmiek h de slagade- 
ren van de o n d e r m  en hand, onclemocht met behulp w a n  Duplex scanning en 
vinger bloeddruk meting. Een lage duimdruk en duh$brackiialis (DB)  index 
werden gevonden bij patienten met een BrescizcSClmino fistel en patienten met 
een pemanente steal in de distale a.radialis. Stenosen in de a. radialis, proximaal 
of distaal van de anastomose in Brescia/Cimino fistels en rechte graft Intesposi- 
ties, hadden geen invloed op de D B  index, Fistels waardoor een groot volume 
aan bloedstroom gaat, gedoeurnenberd door spectraal analyse van het Cropples 
signaal van de a. brachialis, hadden relatief lage DSB indices. Bij patienten met 
klachten van hand ischemie werden belangrij~k lagere duimdrukken en DiB 
indices gemeten, vergeleken met asymptomatische patienten. 
De perifere weerstand, zoals die bepaald kon worden door spectraal analyse van 
het Dopplea signaal van de distale a. uharis, tordeerde rechtstreeks met de DI'Bi 
index. Een vermindering in de perifere weerstand, gedocumenteerd door een 
toename van de einddiastolische bloedstroom in de a. iwlnaris, resulteerde in een 
vedaging van de D B  index. 
h hooMstuk 6 wordt een algemene beschouwing over de verschillende rneilro- 
den van onderzoek gehouden. De methoden worden vergeleken wat betreft. hun 
htrouwbaasheid en beperkingen. De in de inleiding gestelde vragen worden 
kmtwoord. 
De locde hernodparniek in de bloedvaten van de onderarm en: hand, bij padeniilen 
met een AV fistel, worden besproken. 
Conciu~iea en Wkiomhremaic:hthgem kmgen& kt flbiniilE van niet-invasiewe 
dhpoatischc technieken voor kt on&mek vm AV fi5$.1&3, worden uitgespro- 
ken, 
